
BESCHRIJVING

PolyMem WIC wondvulproducten   zijn  verbanden,  die  in  open  wonden  kunnen  worden  aangebracht  om  dode  ruimte  te  elimineren, 
exsudaat te absorberen en het juiste vochtevenwicht van blootgesteld weefsel te helpen creëren en handhaven. Ze zorgen voor een snelle vochtafvoer, 
zetten matig uit (ongeveer 1/3) om de holte te vullen en helpen optimale genezingsomstandigheden creëren. Het vulmiddel beperkt de noodzaak 
tot verstoring van het wondbed. Het verschonen van verbanden is gemakkelijker en hoeft minder vaak te gebeuren. Minder en sneller verschonen 
bespaart tijd en geld.

PolyMem WIC producten bestaan uit een geoctrooieerde hydro ele matrix met polyurethaan membraan, die het volgende bevat: (1) een milde, niet-
ionisch, niet-toxisch weefselvriendelijk reinigingsmiddel, (2) een bevochtigingsmiddel (glycerol) en (3) een absorberend middel (superabsorberend 
polymeer uit zetmeel). Zowel de wondreiniger als de glycerol zijn oplosbaar in wond- en huidvocht. Het verband is zodanig ontworpen dat wondvocht 
(waarvan bekend is dat het natuurlijke groeifactoren en voedingsstoffen bevat) naar de wondplaats wordt getrokken.

PolyMem WIC Silver producten  gebruiken  zilver  (ten  minste  186  microgram /cm2;    2000  deeltjes/miljoen)  in  de  formulering.  Het zilver 
beschermt de verbanden tegen microbiële contaminatie. PolyMem Silver wondverbanden laten geen vlekken achter op de huid.

PolyMem WIC holtevullers zijn in strips geperforeerd voor eenvoudig gebruik (lostrekken en vouwen).

PolyMem WIC Silver Rope kan in tunnelwonden worden gebruikt. De bredere boven- en onderkant van het verband zijn versterkt zodat het gehele 
verband gemakkelijk kan worden verwijderd na aanbrengen in tunnels.

Alle PolyMem  verbanden verlichten de wondpijn.

INDICATIES

Onder toezicht van een medisch zorgverlener kunnen de PolyMem wondvullers worden gebruikt voor het verzorgen van:

Alle PolyMem verbanden zijn geschikt voor gebruik als er tekenen zijn van infectie, mits de juiste medische behandeling met het oog op de oorzaak 
van de infectie heeft plaatsgevonden.

PolyMem Silver verbanden worden aanbevolen als een wond langzaam geneest, tekenen van infectie vertoont, een hogere biologische belasting 
inhoudt of als er bij de patiënt risicofactoren voor infectie zijn (besmette wond, slechte voeding, diabetes, eerdere infecties enz.).

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij patiënten met bewezen gevoeligheid voor het verband.

VOORZORGSMAATREGELEN

1/3 kleiner is dan de breedte van de open holte of tunnel. Houd het koord langer dan de tunnel om het verwijderen te vergemakkelijken.

zalven kan de voordelen van het PolyMem verband verminderen of van invloed zijn op de werkzaamheid van de andere producten.

GEBRUIKSAANWIJZING

AANBRENGEN

1.
clinicus.

2.
zijn dan de wond.

PolyMem® WIC® wondvuller   

3. Ter herinnering: WIC zal 30% uitzetten.

resterende wondbed te vullen.

4. 

VERBAND VERSCHONEN

1.
wondmarge bereikt, wanneer de goede praktijk dit vereist of na ten hoogste 7 dagen. Onmiddellijk verschonen als het wondvocht de rand van het 
afdekkende verband heeft bereikt.

2.  Zoals bij andere verbanden kan vaker verschonen van het verband nodig zijn bij patiënten met een verslechterd immuunsysteem, diabetes, infectie, 
of om sneller niet-levensvatbaar weefsel uit de wond te verwijderen.

3.

4.
besmet is. PolyMem verbanden reinigen het wondbed continu en laten geen residu achter. Aanvullende reiniging kan het geregenereerde weefsel 
kwetsen en de genezing vertragen. Als het verband vanwege gedroogd exsudaat aan de intacte huid rond de wond blijft kleven, kan het met een 
weinig fysiologische zoutoplossing of water voorzichtig worden bevochtigd en losgemaakt.

OBSERVATIES bij het verschonen van een verband

het verband werkt.

maal wordt verschoond, omdat het lichaam op natuurlijke wijze niet-levensvatbaar weefsel afstoot. Als de wond groter blijft worden, een medisch 
zorgverlener raadplegen.

zorgverlener raadplegen.

zien bij het verschonen van het verband.

OPSLAG: Droog bewaren bij kamertemperatuur en -vochtigheid.

AFVOER: 

De PolyMem producten zijn verkrijgbaar in meerdere vormen, maten, dikten, met of zonder zilver en met of zonder randen met kleefband.

kan langs de 
perforaties worden 
afgescheurd

Perforaties 
helpen ook bij 
het vouwen van 

Als een smaller koord 
gewenst is, mag u het 
alleen middendoor snijden, 
met de spleten aan de 
uiteinden als richtlijn.

exsudaat de marge van de wond benadert, die op het 
secundaire PolyMem verband is afgetekend

Dek de gevulde 
wond af met 
PolyMem

BESCHREIBUNG
Die PolyMem WIC Wundfüllerprodukte sind  Wundau agen, die in die offene Wunde eingebracht werden können, um Totraum zu beseitigen,

 Exsudat zu absorbieren und die Herstellung und Aufrechterhaltung des richtigen  Feuchtigkeitsgleichgewichts der  freiliegenden Gewebe 
zu unterstützen. Sie saugen rasch Feuchtigkeit auf, füllen den Raum durch allmähliche Ausdehnung (um etwa 1/3) und tragen zu optimalen 
Heilungsbedingungen bei. Durch den Füller wird die Notwendigkeit zur Störung des Wundbetts auf ein Minimum reduziert. Er macht längere Abstände 
zwischen Verbandwechseln möglich und vereinfacht den Wechsel. Weniger und raschere Verbandwechsel bedeuten Zeit- und Kostenersparnisse.

Die PolyMem WIC Produkte bestehen aus einer patentierten hydrophilen Polyurethanmembranmatrix, die Folgendes enthält: (1) einen milden, 
nichtionischen, ungiftigen, gewebefreundlichen Wundreiniger, (2) ein Befeuchtungsmittel (Glyzerin) und (3) ein Absorptionsmittel (superabsorbierendes 
Stärke-Polymer). Sowohl der Wundreiniger als auch Glyzerin sind in Wund üssigkeit und Hautfeuchtigkeit löslich. Die Wundau age ist so gestaltet, 
dass sie Wund üssigkeit, die bekanntermaßen natürliche Wachstumsfaktoren und Nährstoffe enthält, zur Wundstelle zieht.

Bei den PolyMem WIC Silver Produkten ist  Silber (mindestens 186 Mikrogramm/cm2;  2.000  Teilchen pro  Million) in der Mischung  enthalten. 
Der Silbergehalt schützt die Au age vor bakterieller Verunreinigung. Die PolyMem Silver Wundau agen verursachen keine Hautverfärbung.

Die PolyMem WIC Cavity Fillers sind zur leichteren Anwendung in Streifen perforiert (zum mühelosen Trennen oder Falten).

PolyMem WIC Silver Rope kann bei tunnelierten Wunden verwendet werden. Dank der Verstärkung der breiten Ober- und  lässt sich 
die gesamte W Tunnel eingelegt wird.

Alle PolyMem W Wundschmerzen bei.

INDIKATIONEN
Die PolyMem Wundfüller können unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft zur Behandlung der folgenden Wunden eingesetzt werden:

KONTRAINDIKATIONEN

VORSICHTSMASSNAHMEN

ist. Den Füller auf etwa 1/3 weniger als die Breite der Wundhöhle bzw. des Tunnels zurechtschneiden. Bei Verwendung von Rope den Füller 
länger als den Tunnel lassen, damit er leichter wieder entfernt werden kann.

W  und  Cremes oder Salben kann dazu führen, dass der Nutzen der PolyMem-W  reduziert oder die Wirkung 
der anderen Produkte verändert wird.

GEBRAUCHSANLEITUNG

verstärkt werden, was eine Schädigung verursachen kann. Der Situation entsprechende sterile oder saubere Technik anwenden.

APPLIKATION
1. Anfängliche Applikation der Wundau age: Die Wunde protokollgemäß oder nach Anweisung des Arztes bzw. chirurgischen Assistenten vorbereiten. 

2.  Größe: Cavity Filler und Rope dehnen sich bei der Flüssigkeitsabsorption langsam um etwa 1/3 ihrer Größe aus. Sie sollten deshalb 1/3 kleiner und 
dünner als die Wunde sein.

Anweisungen für PolyMem® WIC
® Wundfüller    Offene Wunden: Cavity Filler ist in etwa 2,5 cm breite Streifen perforiert und lässt sich leicht falten oder trennen; das Material kann auch 

nach Wunsch zurechtgeschnitten werden.
  Tunnelierte Wunden: Das Rope-Material sollte schmaler als der Tunnel bzw. die Wunde sein. 

3. Einlegen – Offene Wunden: Behutsam eine oder mehrere Schichten Cavity Filler einlegen. Achtung: WIC dehnt sich 30 % aus.

Tunnelierte Wunden: Das Rope-Material behutsam in den Tunnel einführen. Ein kleiner Schlitz an jedem Ende des Rope-
Materials erleichtert die Einführung mithilfe einer geeigneten Sonde. Nicht mit Kraftanwendung überfüllen. Genügend 

kann gefaltet, aufgerollt oder aber abgeschnitten werden, um das restliche Wundbett damit zu füllen.

4.
abzudecken.

  Tipp: Wenn die Größe der Wunde außen auf dem Sekundärverband markiert wird, lässt sich leichter erkennen, wann ein Verbandwechsel nötig ist.

VERBANDWECHSEL
1.  Bei einer exsudierenden Wunde wird Flüssigkeit durch die Deckschicht des PolyMem-Sekundärverbands sichtbar. Der Verband ist zu wechseln, 

bevor die Flüssigkeit den Wundrand erreicht, nach Maßgabe der guten Praxis oder spätestens nach 7 Tagen. Der Verband ist sofort zu wechseln, 
wenn die Flüssigkeit den Rand des Deckverbands erreicht hat.

3.  Um die W  bzw. den Füller zu entfernen, sie/ihn per Hand oder mit einer Zange mit breiter Spitze langsam und behutsam anheben 

am Wundbett an und gewährleisten gewöhnlich einen schmerzfreien Verbandwechsel.  bzw. Füller und die Wunde sind jedoch zu 
inspizieren, um sicherzustellen, dass alles Material entfernt wurde.

4.  Das offene Wundbett nicht stören. Das Wundbett nicht reinigen oder mit Kochsalzlösung oder Wasser spülen, wenn die Wunde nicht  oder 
verunreinigt ist. Die PolyMem-W  reinigen das Wundbett kontinuierlich, ohne Rückstände zu hinterlassen. Zusätzliche Reinigungen 
können das sich regenerierende Gewebe verletzen und die Heilung verzögern. Wenn die  infolge getrockneten Exsudats an intakter 
Haut neben der Wunde anhaftet, ist eine kleine Menge Kochsalzlösung oder Wasser zur behutsamen Erweichung und Ablösung zu verwenden.

BEOBACHTUNGEN während des Verbandwechsels

w. Füllermaterial zurückzuführen ist. Dies ist nicht ungewöhnlich und zeigt, dass der Verband funktioniert.

Während des normalen Heilungsprozesses kann es bei den ersten Verbandwechseln so aussehen, als ob die Wunde größer würde, weil der Körper nicht 
lebensfähiges Gewebe auf natürliche Weise entfernt. Wenn sich die Wunde immer weiter vergrößert, ist eine medizinische Fachkraft zu konsultieren.

ist, ist eine medizinische Fachkraft zu konsultieren.

W W

AUFBEWAHRUNG: wahren.
ENTSORGUNG: Gebrauchte W ffe entsorgen.

Die PolyMem-Produkte sind in verschiedenen Formen, Größen und Stärken sowie mit oder ohne Silber und mit oder ohne Kleberand erhältlich.

lässt sich entlang 
der Perforation 
durchtrennen.

Die Perforation  
kann auch das Falten 

erleichtern.

Wenn schmaleres  
Rope-Material gewünscht 
wird, kann es (von Schlitz 
zu Schlitz an den beiden 
Enden) halbiert werden.

Füller und Sekundärverband wechseln, wenn das  
Exsudat ungefähr den Wundrand erreicht, der auf  
dem PolyMem-Sekundärverband eingezeichnet wurde.

Die gefüllte  
Wunde mit  
PolyMem abdecken.
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 productos para relleno de heridas  son apósitos   que  pueden  colocarse  dentro  de  heridas  abiertas para eliminar 
y ayudar a establecer y mantener el equilibrio hídrico apropiado de los tejidos expuestos.  apósitos 

y ayudan a crear un ambiente 
a un mínimo la necesidad de alterar el lecho de la herida, además de que facilita los cambios de 

 un humectante (glicerol) y (3) un absorbente (polímero superabsorbente de almidón). Tanto el limpiador como el 
y la humedad de la piel. El diseño del apósito atrae el líquido de la herida, el cual se sabe que contiene 

 productos  incorporan plata (186 microgramos/cm  como mínimo;  2,000 partes/millón) en la formulación. 

relleno de cavidades PolyMem WIC
 se puede utilizar en heridas con forma de túnel.  anchas superior e inferior del apósito están reforzadas 

Todos los apósitos PolyMem ayudan a aliviar el dolor de las heridas.

 productos para relleno de heridas PolyMem   se pueden utilizar, bajo la supervisión de un profesional de atención médica, para 

Todos los apósitos PolyMem se pueden emplear en presencia de infecciones siempre y cuando se haya instaurado un tratamiento méd

 en la cicatrización, indicios de infección o mayor carga microbiana, 
o si el paciente tiene ciertos factores de riesgo de infección (tales como una herida contaminada, mala nutrición, diabetes, an

o el ancho del túnel. Deje la tira más larga que el túnel para que 

1.
2.

PolyMem WIC
   En el caso de heridas abiertas: El relleno de cavidades tiene perforaciones que forman franjas de 2,5 cm de ancho, lo que pe

  

3.

lo  larga fuera del túnel para agarrarla en el momento de retirar; la tira. El excedente de la tira 

4.
 Sugerencia útil: Trace el contorno de la herida en la parte exterior del apósito secundario para determinar cuándo se requiere

1.
o como máximo 7 días después; cámbielos de 

2.  Tal como sucede en el caso de otros apósitos, podría estar indicado realizar cambios más frecuentes si el paciente tiene el sistema inmunitario 

3.  Para quitar los apósitos, levántelos o tire de éstos despacio y cuidadosamente ya sea con la mano o mediante pinzas de punta ancha. as pinzas 

a asegurar cambios indoloros. Sin embargo, inspeccione el apósito y la herida para cerciorarse de que se haya eliminado todo el material.

4.
o contaminada.  apósitos con formulación PolyMem limpian continuamente el lecho de la herida sin dejar residuos; el lavado adicional podría 

y retardar la cicatrización. Si la presencia de exudado seco ha producido la adhesión del apósito a piel intacta 

VACIONES durante el cambio de apósito

Si la herida sigue aumentando de tamaño, 

 produits de remplissage de plaies  WIC sont des pansements ,  qui  peuvent  être  placés dans des plaies ouvertes pour 
à établir et maintenir l’équilibre humide approprié des tissus exposés. Ils procurent une dispersion 

 progressivement de volume (1/3 environ) pour combler l’espace et créer un milieu qui permet la guérison 
la plaie.  substance de remplissage minimise la perturbation du lit de la plaie. Elle augmente l’intervalle entre les changements de 

 produits  sont constitués d’une matrice brevetée - une membrane en polyuréthane hydrophile - qui contient (1) un agent 
, (2) un hydratant (glycérol) et (3) un agent absorbant (polymère d’amidon 

 désinfectant de plaie et le glycérol sont solubles dans le  de la plaie et l’humidité de la peau. 

 produits  incorporent de l’argent (186 microgrammes/cm  minimum ;  2 000 parties/million) dans la formulation. 

 peut s’utiliser dans les plaies avec tunnellisation.  surfaces larges supérieure et inférieure du pansement sont 

Tous les pansements PolyMem la douleur de la plaie.

Sous la supervision d’un professionnel de santé, les substances de remplissage de plaies PolyMem  s’utilisent pour traiter les :

Tous les pansements PolyMem peuvent être utilisés en présence de signes d’infection à condition qu’un traitement médical correct ciblant la cause 

 pansements PolyMem Silver sont recommandés en cas de guérison de plaie tardive, de signes d’infection, d’une charge microbienne accrue ou 

 dépasser une longueur de Rope du tunnel pour 

1.

  

  Pour les plaies avec tunnellisation, le Rope doit être plus étroit que le tunnel ou la plaie.

3. : Prévoir une 

à l’aide d’une sonde appropriée. Ne pas trop remplir en forçant.  dépasser une longueur 

4.

1.

2.

3.  Pour retirer, soulever ou décoller progressivement et doucement avec la main ou une pince à bout large.  petites pinces pointues risquent 

4.  Ne pas perturber le lit de la plaie ouverte. Ne pas nettoyer le lit de la plaie ni rincer au sérum physiologique ou à l’eau sauf si la plaie est infectée 

a engendré l’adhérence du pansement à la peau 

VATIONS lors du changement de pansement

VATION : 
FMC-5914   REV.7   0612

5133 Northeast Parkway  Fort Worth, TX 76106-1822  U.S.A.

FMC-5914  REV.10  0315

info@polymem.com  www.polymem.com

817-900-1301
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Sterile if Pouch is Not Open or Damaged Latex Free Dressing and Packaging

Do Not Reuse. Reuse May Cause Contamination

Toll-Free USA: 800-765-9636

Do Not Reuse. Reuse may cause contamination.

5731 
5733
1788
5788
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1331
1333

PolyMem WIC Cavity Filler

PolyMem WIC Cavity Filler

PolyMem WIC Silver® Cavity Filler

PolyMem WIC Cavity Filler

PolyMem WIC Silver Rope

PolyMem WIC Cavity Filler

PolyMem WIC Silver Cavity Filler

PolyMem WIC Silver Cavity Filler


