
Dit is een med isch hu lpmid d el. Leest u d eze

gebru iksaanwijzing s.v.p. zorgvu ld ig d oor, d eze bevat

belangri jke informatie over het gebru ik van onze

LaproCare® prod u cten.

AwC Manufacturing B.V. | Komklei land 7 | 6666 M E |

H eteren | N ed erland | Tel. 024 - 20 42 038 | e-mail

info@awc-mfg.com | I nternet www.awc-mfg.com

Voorbereiding

M aak d e hu id rond d e stoma goed schoon met water en zachte

d oekjes. Dep d e hu id d roog. Voorkom het gebru ik van vette

hu id verzorgings-prod u cten, d eze tasten d e hechtkracht van d e

hu id plaat aan. Zorg ervoor d at u d e d iameter van u w stoma

weet. Onze prod u cten word en geleverd in verschi llend e

voorgestanste maten. Als het stomazakje n iet op maat geknipt

is d oor d e fabrikant, ku nt u d e kniphand leid ing op d e hu id plaat

gebru iken. H et is belangri jk d at d e opening in d e plakhu id plaat

zo goed mogeli jk bi j d e stoma past. Knip d e stoma-opening in

d e hu id plaat ter grootte van d e d iameter van d e stoma of iets

groter.

Let op : Kn ip niet verd er d an op d e hu id plaat staat

aangegeven.

Zorg ervoor d at d e opening precies

rond om d e stoma past. Een slecht

passend stomazakje kan leid en tot

lekkage of hu id irritaties.

NL gebru iksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing 1-delig

systeem; Alle gesloten

stomazakjes, leegbare

stomazakjes en

urinestomazakjes.

1. Bi j een leegbare of

u rinestomazakjes moet erop

gelet word en d at d eze

afgesloten zi jn .

2. Verwarm d e hu id platen

enkele second en met u w

hand palm, om d e hechtkracht

te versterken.

3. Verwi jd er d e bescherming

van d e hu id plaat.

4. H ou d d e opening van d e

hu id plaat aan d e ond erzi jd e

van u w stoma. Plak d eze van

ond er naar boven voorzichtig

over d e stoma heen.

5. Dru k d e hu id plaat

voorzichtig, maar stevig aan

rond om u w stoma.

Gebruiksaanwijzing voor

stomazakjes met een flexibel

huidplak.

1. M aak d e bovenste hoekjes

van het d e beschermend e

laag los en vou w d eze naar

voren.

2. Verwi jd er d e mid d elste

beschermlaag.

3. H ou d het stomazakje bi j d e

beschermstrips aan d e

zi jkanten vast. Plaats het

stomazakje aan d e ond erzi jd e

van d e stoma en breng het

plakged eelte naar het

lichaam. Dru k het

plakged eelte op d e hu id .

4. Verwi jd er het papier aan d e

zi jkanten van het stomazakje.

5. Verwi jd er d e

beschermend e laag aan d e

voorzi jd e van het stomazakje.

Wees voorzichtig met het

aanbrengen van het

plakged eelte en zorg ervoor

d at er geen plooien ontstaan.

Als er plooien aanwezig zi jn

kan het stomazakje n iet

opnieu w word en aangebracht.

Gebruiksaanwijzing van een

leegbaar ileo stomazakje:

1. Vou w het u iteind e van het

zakje naar boven. H erhaal d it

in totaal 5 maal totd at d e twee

d elen van d e slu iting tegen

elkaar aankomen.

2. Dru k d e twee d elen stevig

tegen elkaar voor een vei lige

slu iting.

3. Trek aan het lipje om d e

slu iting te openen en het

stomazakje te legen.

Gebruiksaanwijzing 2-delig

systeem; LaproCare® CLIC en

LaproCare® PLAK

De hu id plaat en het

stomazakje word en aan elkaar

bevestigd d oor een

plakverbind ing. Bereid alles

voor zoals beschreven ond er

"Voorbereid ing" (zie

boven) .

1. Verwi jd er voorzichtig d e

beschermend e laag van het

zelfklevend e ged eelte van d e

hu id plaat.

2. Breng het ond erste ged eelte

van d e hu id plaat aan op d e

hu id aan d e ond erzi jd e van d e

stoma en d ru k vervolgens met

u w vingers d e volled ige

hu id plaat aan rond d e stoma.

3. Verwi jd er d e beschermend e

laag van het zelfklevend e

ged eelte van het stomazakje.

Zorg ervoor d at d e plakkant

van d e hu id plaat schoon en

d roog is.

4. Breng d e plakring van het

stomazakje vanaf bened en

aan op d e hu id plaat, zod at

beid e d elen tegen elkaar

liggen.

5. Dru k het stomazakje lichtjes

tegen d e hu id plaat. Zorg

ervoor d at er geen plooien

ontstaan tu ssen het

stomazakje en het

plakged eelte van d e hu id plaat

en d at beid e d elen goed tegen

elkaar bevestigd zi jn . Als er

kringen zi jn moet het

stomazakje verwi jd erd en

opnieu w aangebracht word en.

LaproCare® CLIC-systeem

Gebruik van het LaproCare®

CLIC-systeem is identiek

aan dat van het LaproCare®

PLAK-systeem.

(Gebru ik d e voorgaand e

afbeeld ingen.)

Het enige verschil: H et

LaproCare® CLI C-systeem

heeft geen plakged eelten op

d e hu id plaat of op het

stomazakje maar een

vergrend elingsring. De

vergrend elingsringen

moeten in elkaar ged ru kt

word en.

Voor 2-d elige prod u cten

moet u het stomazakje van

d e plaat verwi jd eren d oor

aan het d aarvoor bed oeld e

lipje te trekken.

TIP: Voor verbeterd e

bevestiging van het

stomazakje ku nt u een

stomariem (verkri jgbaar bi j

LaproCare®) d oor d e lu ssen

van het stomazakje steken.

Het gebruikte stomazakje

verwijderen

Voor het verwi jd eren van een

gebru ikt stomazakje moet

d eze voorzichtig naar

bened en word en afgepeld

terwi j l u w and ere hand d e

hu id boven d e hu id plaat

vasthou d t. Dit voorkomt

hu id irritatie en maakt het

verwi jd eren

eenvou d iger. Wikkel het

gebru ikte stomazakje in een

afvalzakje voord at u d it in d e

vu i ln isbak gooit.

Let op : Spoel het

stomazakje nooit

d oor het toi let.

Filtersticker

Er zit een ingebou wd fi lter

in d e leegbare en gesloten

stomazakjes, waard oor

gassen word en

geneu traliseerd en

afgevoerd . De

meegeleverd e fi lterstickers

zi jn bed oeld als effectieve

bescherming tegen vocht

van bu itenaf (bi jv. ti jd ens

het nemen van een bad of

ti jd ens het d ou chen) en

garand eert d aarbi j het

fu nctioneren van het fi lter.

M ocht u vragen hebben

over onze prod u cten, d an

ku nt u terecht bi j d e

plaatseli jke d istribu teu r of

u w behand elaar.

Nederlandse distributeur

AllweCare med ical B.V.

Komklei land 7

6666 M E H eteren

Tel. 024-6777800

info@allwecare.n l

Als u een klacht heeft,

neem d an contact op met

AllweCare med ical B.V. of

d e inspectie

gezond heid szorg en jeu gd .

CES63 10/18 Rev. 02



This is a med ical d evice. Read these instru ctions for u se

carefu l. They contain important information abou t the

u se of ou r LaproCare® prod u cts.
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Preparation

Clean the skin arou nd you r stoma with water and a soft cloth.

Pat the area d ry. Do not u se oi l-based prod u cts as they may

interfere with the ad hesion of the skin barrier. Please make su re

you know the d iameter of you r stoma. Ou r prod u cts are

avai lable pre-cu t in a variety of hole sizes. I f the pou ch is not

pre-cu t by the manu factu rer, you can u se the cu tting gu id e on

the wafer. I t is important that the hole in the ad hesive wafer fits

the stoma as closely as possible. Cu t the stoma hole in the

wafer to the d iameter of you r stoma or a little bigger.

Caution : Be very carefu l not to increase the opening

size past the ou ter ring marked on the wafer.

M ake su re the opening you cu t is not

too large. An i ll-fitting pou ch can cau se

skin irritations and inflammation.

EN instru ctions for u se

Use of a 1-piece system; All

closed pouches, drainable

pouches and urostomy

pouches

1. Ensu re that the pou ch is

sealed when d ealing with

d rainable pou ches or

u rostomy pou ches.

2. Warm the wafers with the

palm of you r hand for a few

second s, to aid ad hesion .

3. Remove the covering from

the skin barrier.

4. Position the opening of the

wafer onto the lower ed ge

ofyou r stoma. Starting at the

bottom, carefu lly attach it to

the skin arou nd you r stoma

.

5. Then smooth over the back

of the ad hesive area with you r

fingers and press it carefu lly,

bu t firmly arou nd you r stoma.

Instructions for the use of

pouches with flexible

adhesive surface.

1. Remove the u pper corners

of the lateral release liner and

fold these over.

2. Remove the large central

section of the backing paper.

3. H old the pou ch u sing the

sid e strips that sti ll have the

backing paper attached .

Beginn ing at the bottom,

gu id e the ad hesive toward the

bod y. Press the ad hesive area

against the skin .

4. N ext remove the backing

from the sid e barrier strips.

5. Remove the backing paper

frame from the sid e of the

pou ch not facing the bod y.

Please be carefu l when

ad hering the ad hesive area to

the skin , making su re that

there are no wrinkles. I f

wrinkles are present it is not

possible to reapply this

pou ch.

Advice for using a drainable

Pouch with Safe Seal closure:

1. Fold u p the neck of the

pou ch and continu e for a total

of 5 fold s u nti l the two parts of

the fastener are in contact

with each other.

2. Press the two parts firmly

together to gain a Safe Seal.

3. Pu ll the tab to open the

closu re and empty the pou ch.

Use of the 2-Piece systems;

LaproCare® CLIC en

LaproCare® PLAK

The base plate and the pou ch

are brou ght together by an

ad hesive bond . Prepare

everything as d escribed u nd er

“Preparation” (see above) .

1. Carefu lly remove the paper

covering from the ad hesive

area of the baseplate.

2. N ow gu id e the lower half

of the baseplate below you r

stoma and press the

complete base plate arou nd

the stoma with you r hand s.

3. Then remove the paper

from the ad hesive area of the

pou ch. Be carefu l that the

ad hesive sid e of the base

plate is clean and d ry.

4. From the bottom, apply

the ad hesive ring of the

pou ch to the base plate, so

that both pieces are lying at

each other.

5. Lightly press the pou ch

against the base plate. Be

carefu l that there are no

wrinkles between the pou ch

and the ad hesive area of the

base plate and that both

pieces are firmly in contact

with each other. I f creases

are present remove the

pou ch and reapply it.

LaproCare® CLIC-system

Use of the LaproCare® CLIC

system is similar to that of

the LaproCare® PLAK

system.

(Please u se the figu res

shown above.)

The only difference: The

LaproCare® CLI C system has

no ad hesive areas on the

base plate or on the pou ch,

bu t each has a locking ring.

The locking rings mu st be

pressed together.

For two-part prod u cts you

shou ld remove the bag off

the plate by pu lling the tab

intend ed for it.

TIP: I n ord er to increase

pou ch secu rity, you may pu t

a stoma belt (avai lable at

LaproCare®) throu gh the

loops of the pou ch.

Disposal of the old pouch

To remove an old pou ch for

d isposal gently peel

d ownward s whilst hold ing

the skin above the wafer

with you r free hand . This

avoid s skin irritation and

makes the removal easier.

Wrap the u sed pou ch in a

waste d isposal pou ch

before placing it into a

waste bin .

Caution : N ever

flu sh the pou ch

d own the toi let.

Filter Sticker

Often there is a bu i lt-in

fi lter in d rainable pou ches

and closed pou ches,

throu gh which gases are

neu tralized and vented .

The fi lter sticker serves as

effective protection

against moistu re (e. g.

when bathing, showering)

and ensu res thereby the

fu nctional performance of

the fi lter.

I f you have any q u estions

abou t ou r prod u cts,

please contact the local

d istribu tor or ask you r

health care professional.

Distributor Netherlands

AllweCare med ical B.V.

Komklei land 7

6666 M E H eteren

Tel. 024 -6777800

info@allwecare.n l

I f you have a complaint,

please contact AllweCare

med ical B.V. or you r local

healthcare au thority.
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